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INSTRUCTIONS FOR USE
SAMPLE CONTAINERS:
TRADE NAME Cylindrical and conical tubes in PP, graduated conical tubes in PP and graduated conical tubes in PS
IDENTIFICATION REUSABLE AUTOCLAVABLE TUBES FOR CENTRIFUGES
INTENDED USE Devices for professional laboratory analysis use that function as the ideal recipients to contain

blood and other biological fluids destined for laboratory analysis and use in chemistry for the
measurement of the chemical, physical and microscopic characteristics of the samples drawn. Ideal
for use in centrifuges for analyses where separation of components into different densities is
required.

NON AUTOMATED DEVICE

QUANTITATIVE DEVICE

The results of analyses conducted on the samples contained in the device must always be subject
to the scrutiny of highly qualified personnel for validation and report.

SAMPLE

Biological sample or sample of another nature

IN VITRO MEDICAL
DIAGNOSTIC DEVICE

Compliant with (EU) regulation 2017/746 for in vitro medical-diagnostic devices

USERS Highly qualified personnel. For professional laboratory analysis use

STORAGE Protect from direct sunlight and UV rays. Store in a dry location at room temperature

MATERIAL STABILITY The plastic materials used allow the product to remain stable over time. It is established that these
types of devices are valid for 5 years from the production date listed on the label.

USAGE INSTRUCTIONS AND | comply with laboratory and/or environmental protocols in which the item is used for the execution

RESTRICTIONS of the analyses.

Do not fill the tubes up to the border to avoid leakage, especially in cases of infective biological
material

To ensure safe use, use the tubes together with their specific support.

Verify the speed limit that the tubes may be subjected to in the centrifuge by referring to the
indications provided in the catalogue and in the technical data sheets.

Seal caps well before placing in centrifuge

Report any defects that prevent use of the tubes to the product distributor

Report serious accidents to the proper authorities.

Tubes are reusable after procedure in autoclavable at 121°C for 20 minutes

Do not approach open flames or heat sources

Dispose of tubes according to the applicable law.

Wear gloves and personal protective equipment when handling potentially contaminating solutions.
Keep out of children's reach

REUSABLE DEVICES

Tubes are reusable after procedure in autoclavable at 121°C for 20 minutes
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CONTENITORI PER CAMPIONI:

NOME COMMERCIALE Provette cilindriche e coniche in PP, provette coniche graduate in PP e provette coniche graduate in
PS
IDENTIFICAZIONE PROVETTE AUTOCLAVABILI PER CENTRIFUGA RIUTILIZZABILI

DESTINAZIONE D'USO

Dispositivi per uso professionale in laboratori di analisi con funzione di recipienti idonei a
contenere sangue e fluidi biologici destinati ad analisi di laboratorio e per utilizzo in chimica per
la rilevazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microscopiche dei campioni prelevati. Idonei
ad utilizzo in centrifuga ai fini di analisi in cui & richiesta la separazione dei componenti di diversa
densita.

DISPOSITIVO NON

AUTOMATIZZATO

DISPOSITIVO QUANTITATIVO | | risultati delle analisi condotte sui campioni contenuti nel dispositivo devono essere sempre
sottoposti al vaglio di personale altamente gualificato per la validazione e referto.

CAMPIONE Campione biologico o di altra natura

DISPOSITIVO MEDICO
DIAGNOSTICO IN VITRO

Conformi al regolamento (UE) 2017/746 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro

UTILIZZATORE

Personale altamente qualificato. Per uso professionale in laboratori di analisi

CONSERVAZIONE

Proteggere da luce diretta del sole e da raggi UV. Conservare in luogo asciutto a temperatura
ambiente

STABILITA" D'USO

Le materie plastiche utilizzate consentono al prodotto di ritenersi stabile nel tempo. Si stabilisce la
validita per questa tipologia di dispositivi in 5 anni dalla data di produzione presente sull'etichetta

ISTRUZIONI E RESTRIZIONI
D'USO

Attenersi ai protocolli dei Laboratori e/o ambienti in cui l'articolo & utilizzato per I'esecuzione delle
analisi

Non riempire le provette fino all'orlo per evitare fuoriuscite soprattutto in caso di materiale biologico
infetto

Per garantire un uso sicuro, utilizzare le provette assieme a specifici supporti.

Verificare il limite di velocita al quale le provette possono essere sottoposte in centrifuga facendo
riferimento alle indicazioni fomnite sul catalogo e nelle schede tecniche

Sigillare bene i tappi prima della procedura in centrifuga

Segnalare al distributore del prodotto eventuali difetti che impediscono I'utilizzo delle provette
Segnalare gravi incidenti alle autorita competenti

Provette riutilizzabili dopo procedura in autoclave a 121°C per 20 minuti

Non awvicinare a fiamma o fonti di calore

Eliminare le provette secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Indossare guanti ed appositi DPI in caso di utilizzo di soluzioni potenzialmente contaminate.

Tenere lontano dalla portata dei bambini

DISPOSITIVI RIUTILIZZABILI

Provette riutilizzabili dopo procedura in autoclave a 121°C per 20 minuti
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MHCTPYKLUM 3A YNIOTPEBA

KOHTEMHEPU 3A NPOBM:

TbPrOBCKO UnanHapryanm n koHnuHn Tpbbu B PP, rpagympanu KoHnuHu Tpbbu B8 PP 1 rpagympanm

HAMMEHOBAHME KOHWYHK TpbOU B PS

n AEHTM(DMKAUMﬂ TPBbBU 3A ABTOK/IAB 3A LEHTPO®YIA 3A MHOIOKPATHA YMOTPEBA

NPEAHA3HAYEHMUE YcTpoiicTBa 3a npodecuoHaneH nabopaTopeH aHanns, KOUTO QYHKLMOHMPAT KaTo uaeanHu
nonyyatenu, 3a Aa CbAbPNKAT KPbB U ApPYrM GMONOrMYHM TEUHOCTM, MpefHasHauyeHu 3a
nabopaTopeH aHanu3 1 W3MOA3BAHE B XMMWA 33 M3MeEpPBaHE Ha XMMUYHUTE, GU3MYHUTE U
MUKPOCKOMMUYHUTE XapaKTEPUCTMKM Ha B3eTuTe Npobu. MaeanHo pelweHue 3a M3nonssaHe B
ueHTpodyrn 3a aHanM3K, MPU KOUTO Ce M3WUCKBA pasfeNsaHe Ha KOMMOHEHTUTE C pa3nnyHa
NABTHOCT.

HEABTOMATU3UPAHO = | —

YCTPOWCTBO

KOJMUMECTBEHO Pesyntatute OT aHanu3uTe, NpoBeAeHM BbpXy npobute, CbabpXkKalWM Ce B YCTPOMCTBOTO,

YCTPOWMCTBO TpabBa BMHArM p[a nognexat Ha NpoBepKa Ha BMCOKOKBAaNMGUUMPaH nepcoHan 3a
Ba/nAMpaHe v AOKNaABaHe.

NPOBA BronornyHa npoba nnm npoba ot Apyr Bua,

IN VITRO MEAUUUHCKO B cvotsetcteue ¢ Pernament (EC) Ne 2017/746 3a AMarHOCTMMHM MeAMUMHCKN u3penus in

AWATHOCTUYHO vitro

YCTPOWUCTBO

NOTPEBUTENU BucokoksannuumpaH nepcoxan. 3a npodpecuoHaneH nabopatopeH aHanuns

CbXPAHEHUE [la ce nasn OT AMPEKTHa C/MbHYeBa CBET/IMHA WM YATPaBMOSETOBM Mibum. [la Ce CbxpaHABa Ha

CYXO MACTO Ha CTaliHa Temneparypa

YCTOWYUBOCT HA
MATEPUAJIUTE

Usnonssanute nnacrmacosy marepuanu nos3sonssar NPOAYKTLT Aa OCTaHe crabuneH BbB
BpemeTto. YCTaHOBEHO e, Ye Te3n BUAOBe uspenua ca BanuAHW B NPOAbLKEHUE Ha 5
foAWHU OT AaTaTta Ha NPoU3BOACTBO, NOCOYEHA Ha eTUKeTa.

MHCTPYKLUUHU 3A
YNOTPEBA U
OrPAHUMEHUA

cnassaTt s1abopaTOpHUTE /UK EKOIOTMYHUTE NPOTOKOAM, B KOUTO Ce U3MN0/I3Ba €1eMEHTLT 33
M3NbAHEHWEe Ha aHaNu3uTe.

He nwbaHeTe Tpubute fo puba, 3a fa usberHeTe Teuose, 0CO6EHO B CAy4am Ha MH EKLMO3EH
6uonormueH matepuan.

3a pa ce rapaHTupa 6esonacHa ynoTpeba, usnonseaite Tpb6MTE 3aefHO CbC cneuuduyHaTa
“m onopa.

MpoBepeTe OrpaHWYEHUETO Ha CKOPOCTTa, Ha KOeTo Tpbbute morat ga 6baaT nognaraHu Ha
ueHTpodyrata, Kato ce nosoBaBaT Ha o06O3HaYeHWATa, MpPeacTaBeHU B KaTanora U B
TEXHUYECKUTE UHGOPMALMOHHU IUCTOBE.

Mpeaun noctasaHeTo B LeHTPOdyraTa, ynabTHETE KanaykuTe.

CvobulaBaitte Ha AUCTpUBYTOpa Ha M3LEAMETO 33 BCMUKM AedeKTH, KOUTO Bb3npenaTcTBaT
M3M0N3BaHETO Ha TpbbUTE

Mpu Bb3HMKBaAHE Ha CEPUO3HU MHLMUAEHTU YBEAOMETE KOMMNETEHTHUTE OpraHu.

Tpwbute moraT Aa ce WU3NOAN3BaT NOBTOPHO CAeA MpoUeAypa B aBTOKNAB Npu Temnepartypa
121 °C B npoabakeHue Ha 20 MUHYTH.

He ce npubaunxasaitte A0 OTKPUTU NNAMbBLM UAWM U3TOYHULM HA TOM/IMHA

M3xebpaaiiTe KIOBETUTE CbINACHO AICTBALLOTO 3aKOHOAATE/ICTBO.

HoceTe pbKaBuUM M NMYHW NpeanasHu CpeacTsa Npu pabota € NOTEHUMANHO 3aMbpCABaLLM
pasTeopwu.

[a ce nasu pganey ot geua

YCTPOMUCTBA 3A

MHOIOKPATHA YMNOTPEBA

Tpvbute moraT Aa ce W3MOA3BaT MOBTOPHO CAeA NpoueAypa B aBTOKAAB Npu TemnepaTypa
121 °C B npogbnkeHue Ha 20 MUHYTH.
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NAVOD K POUZITI
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NADOBY NA VZORKY:

OBCHODNI NAZEV

Vélcové a kuzelové zkumavky z PP, odmérné kuzelové zkumavky z PP a odmérné kuzelové
zkumavky z PS

OZNACENI OPAKOVANE POUZITELNE, AUTOKLAVOVATELNE ZKUMAVKY PRO ODSTREDIVKY

ZAMYSLENE POUZITI Prostfedky pro profesionalni laboratorni analyzu slouZici jako ideélni recipienty pro ulozeni krve
a dalsich biologickych tekutin urcenych pro laboratorni analyzu a pouziti v chemii k méreni
chemickych, fyzickych nebo mikroskopickych viastnosti odebranych vzorkd. Idedlni pro pouziti v
odstredivkach pro analjzy, kde je vyzadovana separace sloZek podle rliznych hustot.

NEAUTOMATIZOVANY | ——

PROSTREDEK

KVANTITATIVNI Vysledky analyz provedenych na vzorcich obsaZenych v tomto zdravotnickém prostredku vzdy

PROSTREDEK podiéhaji kontrole vysoce kvalifikovaného personalu, ktery potvrzuje platnost zpravy.

VZOREK Biologicky vzorek nebo vzorek jiné povahy

DIAGNOSTICKY V souladu s nafizenim (EU) 2017/746 o diagnostickych zdravotnickych prostiedcich in vitro

ZDRAVOTNICKY

PROSTREDEK IN-VITRO

UZIVATEI_E Vysoce kvalifikovany odborny persondl. Pro profesionalni laboratorni analyzy

UCHOVAVANI Chrante pfed pFimym slunetnim zéfenim a UV paprsky. Skladujte na suchém misté pii pokojové
teploté.

STABILITA MATERIALU Pouzité plastové materidly umoziiuji, aby produkt zdstaval béhem Easu stabilni. U téchto typh

prostiedki je stanovena doba pouzitelnosti 5 let od data vyroby uvedeného na &titku.

POKYNY K POUZIT A
OMEZEN| POUZIVANI

Dodrzujte laboratorni a/nebo environmentaini protokoly, podle kterych se prostfedek pouziva k
provadéni analyz.

Nepliite zkumavky aZ po okraj, aby nedoslo k rozliti, zejména obsahuji-li infekéni biologicky material.
Pro zajisténi bezpetného nakladani pouZivejte zkumavky spoletné, abyste wyZivali jejich
charakteristickou podporou.

Ovétte limit rychlosti, které mohou byt zkumavky v odstiedivce vystaveny, podle Udajti uvedenych v
katalogu a Y technickych listech.

Pfed umisténim do odstedivky dobfe uzaviete uzavéry.

Veskeré zavady, které brani pouziti zkumavek, hlaste distributorovi.

Vézné nehody hlaste pfislusnym dradiim.

Zkumavky jsou opakované pouzitelné po zpracovani v autoklavu pfi 121 °C po dobu 20 minut
Vyvarujte se pfiblizeni k otevienému ohni ¢ zdrojam tepla.

Zkumavky likvidujte v souladu s platnymi pfedpisy.

Pfi manipulaci s potencidlné kontaminujicimi roztoky pouZivejte rukavice a osobni ochranné
prostredky.

Uchovavejte mimo dosah déti.

OPAKOVANE POUZITELNE
PROSTREDKY

Zkumavky jsou opakované pouzitelné po zpracovani v autoklavu pfi 121 °C po dobu 20 minut
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UPUTE ZA UPOTREBU

SPREMNICI ZA UZORKE:

TRGOVAEKI NAZIV

Cilindriéne i koniéne cjevtice od PP, graduirane koniéne djeveice od PP i graduirane koniéne cjevéice
od PS

IDENTIFIKACIA

CIEVCICE ZA STELIRIZIRANJE ZA CENTRIFUGE KOJE SE MOGU KORISTITI VISE PUTA

PREDVIDENA UPOTREBA

Uredaji za profesionalnu laboratorijsku analizu koriste tu funkciju kao idealni primatelji za
zadrzavanje krvi i drugih bioloskih tekucina namijenjenih laboratorijskim analizama i primjeni u
kemiji za mjerenje kemijskih, fizickih i mikroskopskin karakteristika uzetih uzoraka.. Idealno za
upotrebu u centrifugama za analize gdje je potrebno razdvajanje komponenti u razli¢ite gustoée.

NEAUTOMATIZIRANI UREDAJ

KVANTITATIVNI UREDA

Rezultati analiza provedenih na uzorcima sadrzanim u uredaju uviiek moraju biti podvrgnuti kontroli
visokokvalificiranog osoblja radi provjere valjanosti i izvje$¢ivanja.

UZORAK

Bioloski uzorak ili uzorak druge prirode

IN VITRO DIJAGNOSTIEK
MEDICINSKI PROIZVOD

U skladu s (EU) uredbom 2017/746 za in vitro dijagnostiéke medicinske proizvode

KORISNICI

Visokokvalificirano osoblje Za upotrebu u profesionalnoj laboratorijskoj analizi

SKLADISTENJE Zadtititi od izravne sunteve svjetlosti i UV zraka. Cuvati na suhom mjestu na sobnoj temperaturi.

STABILNOST MATERIALA Koristeni plastiéni materijali omoguéuju da proizvod ostane stabilan tiiekom vremena. Utvrdeno je
da ove vrste uredaja vrijede 5 godina od datuma proizvodnje navedenog na naljepnici.

UPUTE ZA UPOTREBU | Pridrzavati se laboratorijskih i/ili ekoloskih protokola u kojima se predmet koristi radi provodenja

OGRANIEENJA analize,

Ne puniti cjev€ice do ruba kako bi se izbjeglo curenje, osobito u slu¢ajevima infektivnog biologkog
materijala.

Da bi se osigurala sigurna upotreba, cjevtice treba koristiti zajedno s njihovim posebnim nosa¢em.
Provjeriti ograni¢enje brzine kojom cjev€ice mogu biti podvrgnute u centrifugi pozivajuéi se na
oznake navedene u katalogu i tehni¢kim listovima.

Dobro zatvoriti poklopce prije stavljanja u centrifugu.

Prijaviti sve nedostatke koji spriecavaju koristenje cjevica distributeru proizvoda.

Prijaviti ozbiline nesre¢e nadleznim tijelima.

Cjev€ice se nakon postupka mogu ponovno koristiti nakon steriliziranja na 121 °C u trajanju od 20
minuta.

Ne priblizavati se otvorenom plamenu ili izvorima topline.

Zbrinuti cjeveice u skladu s vazec¢im zakonima.

Nositi rukavice i osobnu zastitnu opremu pri rukovanju potencijalno kontaminirajuéim otopinama.
Cuvati izvan dohvata djece.

UREDBAII KOJI SE MOGU
KORISTITI VISE PUTA

Cjevtice se nakon postupka mogu ponovno koristiti nakon steriliziranja na 121 °C u trajanju od 20
minuta.
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BRUGERVEILEDNING
PROVEBEHOLDERE

HANDELSNAVN Cylindriske og koniske rer i PP, koniske rer med graduering i PP og koniske rgr med
graduering i PS

IDENTIFIKATION GENANVENDELIGE AUTOKLAVERBARE R@R TIL CENTRIFUGER

TILSIGTET ANVENDELSE Udstyr til professionel laboratorieanalyse, der er perfekte beholdere til opbevaring af blod
og andre biologiske veesker til laboratorieanalyse og til brug i kemi til maling af de
udtagne provers kemiske, fysiske og mikroskopiske egenskaber. Perfekte til brug i
centrifuger til analyser, hvor der kraeves adskillelse af komponenter i forskellige teetheder.

IKKE-AUTOMATISK UDSTYR -

KVANTITATIV ENHED Resultaterne af de analyser, der udferes pa de provematerialer indeholdt i udstyret, skal altid
kontrolleres af hgjt kvalificeret personale for validering og rapportering.

PROVE Biologisk preve eller prove af anden art

UDSTYR TIL MEDICINSK IN
VITRO-DIAGNOSTIK

Overholder (EU) forordning 2017/746 for in vitro medicinsk-diagnostisk udstyr

BRUGERE Hejt kvalificeret personale. Til professionel laboratorieanalyse

OPBEVARING Skal beskyttes mod direkte sollys og UV-stréler. Opbevares pa et tgrt sted ved stuetemperatur

MATERIALETS STABILITET De anvendte plastikmaterialer sikrer, at produktet forbliver stabilt over tid. Det er fastsléet, at disse
typer enheder forbliver holdbare i 5 &r fra den produktionsdato, der er angivet pa etiketten.

BRUGERVEJLEDNING OG Overhold de laboratorie- og/eller miligprotokoller, hvor produktet anvendes til udferelse af

BEGRANSNINGER

analyserne.

Rerene ma ikke fyldes op til graensen for at undga leekage, iseer i tilfeelde af infektigst biologisk
materiale

For at sikre en sikker anvendelse skal rgrene anvendes sammen med deres specifikke stotte.
Kontroller den hastighedsgreense, som rprene ma udsaettes for i centrifugen, ved at henvise til
oplysningerne i kataloget og i de tekniske datablade.

Lagene skal forsegles forsvarligt, inden de anbringes i centrifugen.

Underret produktdistributeren om eventuelle defekter, der forhindrer afleesning af rarene.

Anmeld alvorlige ulykker til de behgrige myndigheder.

Rerene kan genbruges efter proceduren i autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter

Ma ikke komme i neerheden af aben ild eller varmekilder

Bortskaf rgrene i henhold til geeldende lovgivning.

Beer handsker og personlige vaernemidler ved handtering af potentielt forurenende oplesninger.
Opbevares uden for barns raekkevidde.

GENANVENDELIGT UDSTYR

Rerene kan genbruges efter proceduren i autoklaven ved 121 °C i 20 minutter
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KASUTUSJUHISED
PROOVIMAHUTID:
ARINIMI Polupropiileenis silindrilised ja koonilised katsutid, polipropiileenist gradeeritud koonilised katsutid
ja gradeeritud koonilised PS-katsutid
TUVASTAMINE KORDUVKASUTATAVAD AUTOKLAAVITAVAD KATSUTID TSENTRIFUUGIDELE
OTSTARVE Professionaalse laborianalliisi seade, mis on ideaalne vere ja muude bicloogiliste vedelike
hoidmiseks, millised on mdeldud laborianaltitisideks ja keemias kasutamiseks. kui moddetakse
voetud proovide keemilisi, fllsikalisi ja mikroskoopilisi omadusi.  Ideaalsed kasutamiseks
tsentrifuugides analllside jaoks. mis vajavad komponentide eraldamist tiheduse jérgi.
MITTEAUTOMAATNE SEADE | —
KVANTITATIIVNE SEADE Seadmes hoitud proovidel tehtud analiiiside tulemusi peab valideerimiseks ja aruandluseks uurima
kvalifitseeritud personal.
PROOV bioloogiline vdi muu olemusega proov
IN VITRO MEDITSIINILINE Vastab (EL) méérusele 2017/746 in vitro meditsiiniliste diagnostikaseadmete kohta
DIAGNOSTIKASEADE
KASUTAJAD Kvalifitseeritud personal. Ainult professionaalse laborianaliiiisi jaoks
HOIDMINE Kaitsta otsese paikesevalguse ja ultraviolettkiirguse eest. Hoida kuivas kohas toatemperatuuril
MATERJALI STABIILSUS Kasutatud plastmaterjalid voimaldavad tootel jédda ajas stabiilseks. On kindlaks tehtud, et seda
tulipi seadmed on sobivad 5 aasta jooksul alates sildil ndidatud valmistamise kuupéevast.
KASUTUSJUHISED JA jargige analluside tegemise kohas kehtivaid labori- ja/vdi keskkonnaprotokolle
PIIRANGUD Lekkimise vdltimiseks, eriti nakkusohtlike bioloogiliste materjalide puhul, &rge tiitke katsuteid
servani
Turvaliseks kasutamiseks kasutage katsuteid koos nende spetsiaalse toega.
Kontrollige katsutitele tsentrifuugis rakendatava kiiruse piirangut kataloogis ja tehnilistel
andmelehtedel antud andmete pdhjal.
Enne tsentrifuugi panekut tihendage korgid.
Teatage kdigist katsutite kasutamist takistavatest defektidest toote edasimijale
Tosistest dnnetustest teavitage vastavaid ametiasutusi.
Katsutid on korduvkasutatavad pérast autoklaavimist temperatuuril 121 °C 20 minuti valtel.
Arge ldhenege lahtisele leegile vdi kuumusallikatele.
Kérvaldage katsutid vastavalt kehtivatele seadustele.
Potentsiaalselt saastavate lahuste kasitsemisel kandke kindaid ja isikukaitsevahendeid.
Hoida lastele kdttesaamatus kohas
KORDUVKASUTATAVAD Katsutid on korduvkasutatavad pérast autoklaavimist temperatuuril 121 °C 20 minuti véltel.
SEADMED
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KAYTTOOHJEET
NAYTEASTIAT:
KAUPPANIMI Lieridmaiset ja kartiomaiset PP-putket, asteittaiset kartiomaiset PP-putket ja asteittaiset kartiomaiset
PS-putket
TUNNISTAMINEN UUDELLEENKAYTETTAVAT AUTOKLAVOITAVAT PUTKET SENTRIFUGIKAYTTOON
KAYTTOTARKOITUS Ammattimaiseen laboratorioanalyysikéyttoon tarkoitetut laitteet, jotka on tarkoitettu esimerkiksi

verindytteiden ja muiden biologisten nestendytteiden kerddmiseen, jotta kyseisia naytteitd
voidaan analysoida laboratoriossa tai kdyttéd kemiallisesti laitteilla otettujen néytteiden kemiallisten,
fyysisten ja mikroskooppisten ominaisuuksien mittaamiseen. Sopivat erityisesti sentrifugikayttoon
analyyseissa, joissa erottelu erillisiin tiheyskomponentteihin on tarpeen.

MUU KUIN AUTOMATISOITU
LAITE

KVANTITATIIVINEN LAITE

Erittdin  ammattitaitoisen  henkilckunnan on aina tarkistettava laitteen siséltdmille néaytteille
toteutettujen analyysien tulokset validointia ja raportointia varten.

NAYTE

Biologinen néyte tai muu nayte

LAAKINNALLINEN IN VITRO -
DIAGNOSTIIKKALAITE

Noudattaa EU:n asetusta 2017/746 in vitro -diagnostiikkalaitteista

KAYTTAIAT

Erittdin ammattitaitoinen henkilokunta. Ammattimaiseen laboratorioanalyysikdyttéon

SAILYTYS

Suojaa suoralta auringonvalolta ja UV-séteilta. Sailyta kuivassa ja huoneenlammossa.

MATERIAALIEN VAKAUS

Kéytetyt muovimateriaalit varmistavat tuotteen pitkékestoisen vakauden. Taméan tyyppisten laitteiden
on todettu olevan kelvollisia 5 vuoden ajan merkinnéissé mainitusta tuotantopdivamaarasta.

KAYTTOOHIEET JA -
RAJOITUKSET

Noudata sen laitoksen laboratorio- ja/tai ympéristdprotokollia, missa tuotetta kaytetddn analyysien
suorittamisessa.

Al4 tayta putkia reunaan asti, erityisesti infektoivien biologisten materiaalien tapauksessa, silld se voi
aiheuttaa vuotamista.

Varmista turvallinen kéytté kdyttamalla putkia yhdessa niille tarkoitetun tuen kanssa.

Varmista putkille sopivat sentrifugointinopeudet tuoteluettelosta ja teknisisté tiedotteista.

Sulje korkit kunnolla ennen putkien asettamista sentrifugiin.

llmoita mahdollisista putkien kdyttod estévista vioista tuotteen jakelijalle.

limoita vakavista tapaturmista soveltuville viranomaisille.

Putkia voidaan kéyttdd uudelleen, kun niitd on autoklavoitu 121 °C:ssa 20 minuutin ajan.

Al kdyta avotulen tai lsmmonlahteiden lahella.

Havitd putket paikallisten soveltuvien lakien mukaisesti.

Kéyta hanskoja ja henkildsuojaimia, kun kasittelet mahdollisesti kontaminoivia liuoksia.

Pidettava lasten ulottumattomissa.

UUDELLEENKAYTETTAVAT

LAITTEET

Putkia voidaan kéyttdd uudelleen, kun niitd on autoklavoitu 121 °C:ssa 20 minuutin ajan.

d Kartell SpA

Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (Ml)
Puh. 02 900 121
Verkkosivusto:
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MODE D’EMPLOI (IFU)

WDl Kartell

RECIPIENTS POUR ECHANTILLONS :

NOM COMMERCIAL

Tubes & essai cylindriques et coniques en PP, tubes a essai coniques gradués en PP et tubes a
essai coniques gradués en PS

IDENTIFICATION TUBES A CENTRIFUGER AUTOCLAVABLES ET REUTILISABLES

CHAMP D'UTILISATION Dispositifs a usage professionnel en laboratoire d'analyses servant de récipients aptes a
contenir du sang et des fluides biologiques destinés a I'analyse en laboratoire et & étre utilisés
en chimie pour détecter les caractéristiques chimiques, physiques et microscopiques des
échantillons prélevés. Conviennent pour une utilisation en centrifugeuse & des fins d'analyse o la
séparation de composants de densités différentes est requise.

DISPOSITIFNON | —

AUTOMATISE

DISPOSITIF QUANTITATIF Les résultats des analyses effectuées sur les échantillons contenus dans le dispositif doivent
toujours étre soumis a I'examen d'un personnel hautement qualifié pour validation et rapport..

ECHANTILLON Echantillon biologique ou d'une autre nature

DISPOSITIF MEDICAL DE Conforme au reglement (UE) 2017/746 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

DIAGNOSTIC IN VITRO

UTILISATEUR Personnel hautement qualifié. Pour usage professionnel en laboratoire d'analyse

CONSERVATION Protéger de la lumiére directe du soleil et des rayons UV. Conserver dans un endroit sec a
température ambiante

STABILITE D'UTILISATION Les matieres plastiques utilisées permettent au produit d'étre stable dans le temps. La durée de

conservation de ce type de dispositif est fixée & 5 ans & compter de la date de production figurant
sur I'étiquette

CONSIGNES ET
RESTRICTIONS
D'UTILISATION

Suivre les protocoles des laboratoires et/ou environnements ou I'article est utilisé pour I'exécution
des analyses

Ne pas remplir les tubes a ras bord afin d'éviter tout débordement, en particulier en cas de matériel
biologique infecté

Pour garantir une utilisation sre, utiliser les tubes & essai avec des supports spécifiques.

Vérifier la vitesse limite a laquelle les tubes peuvent étre centrifugés en se référant aux indications
fournies dans le catalogue et les fiches techniques

Bien fermer les bouchons avant la procédure de centrifugation

Signaler au distributeur du produit tout défaut susceptible d'empécher I'utilisation des tubes a essai
Signaler tout incident grave aux autorités compétentes

Tubes a essai réutilisables aprés procédure en autoclave & 121°C pendant 20 minutes

Ne pas s'approcher des flammes ou de sources de chaleur

Eliminer les tubes & essai conformément a la législation en vigueur.

Porter des gants et un EPI approprié lors de |'utilisation de solutions potentiellement contaminées.
Tenir hors de portée des enfants

DISPOSITIFS REUTILISABLES

Tubes a essai réutilisables apres procédure en autoclave a 121°C pendant 20 minutes

“ Kartell SpA

Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (Ml)
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OAHTIEZ XPHIHE (IFU)

Kartell

AOXEIA TIA AEITMATA:

EMNOPIKH ONOMAZIA

KuAwvdpikol kot kwvikoi Sokipaoctikoi owArveg PP, Stafabuiopévol kwvikol Sokipaotikol
owArveg PP kou Stafabuiopévol kwvikoi Sokipaoctikol owArveg PS

NPOZAIOPIZMOZ

EMANAXPHZIMONOIHZIMOI ZQAHNEZ OYTOKENTPHIHE ME AYNATOTHTA AYTOKAEIZHZ

NPOOPIZMOZ XPHZHX

JUOKEUEG yla emayyeApatiky) xprion o ovoAuTikd w¢ Soxeia koatdAAnAa ywa Tt
ouykpdtnon aipatog kot BlOAoYikwV uypwv TOU TIPOOPIlOVIOL Yl EPYACTNPLAKA
avéAuon kot yia xprion otn xnpela yi tnv aviyveuon twv Xnpkwv, GUCLKWV Kot
MLKPOOKOTUKWY XOPAKTNPLOTIKWY Ttwv AndBéviwy Seypdtwv. KatdAinho yio xprion oe
duyOKevTpeG ylo oOkomoug avdluong OmMOU  QUTAUTEITOL  SLOXWPLOPOC  CUOTATLKWV
SLapOPETLKIG TTUKVOTNTOG.

MH AYTOMATOMNOIHMENH
IYZKEYH

NOZOTIKH ZYZKEYH

Ta anoteAéopata Twv avaAloswv mou Slevepyouvial oe Seiypata mou mepiéxovial otn
GUOKEUN TIPEMEL TIAVTOTE Vo UMoBdAlovtan o e€ELSIKEUPEVO TPOCWTTLKG yia EMKUpWoN
KoL untoBoAn ekBécewv.

AEITMA

BloAoytko fj aAo Selypa

IATPOTEXNOAOTIKO NPOION
AIAFNQZHZ IN VITRO

Zuppopdwvetal pe Tov kavoviopd (EE) 2017/746 ywa ta in vitro Slayvwotikd
LatpoteXvoAoyikd rpoidvra.

XPHITHZ Npoowriké vnAnig ewdikevong. MNa enayyeApatin xpon o epyacthipLe aveAuong

DYANAZH Mpootatevote anod to dpeco nAakd dweg kat Ty unepuwdn axtvoBoAia. Guldoostal oe
Enpo pépog oe Bepuokpacia Swuatiov

STAGEPOTHTA XPHIHZ Ta mAaoTik@ TTOU XPNOLUOTIOLOUVTAL ERITPENOUV OTO MPOIOV va eivow otabepd pe v

napodo tou Xpévou. H 1oXUG yia autdv Tov TURO GUOKEUNG opiletan o 5 étn and v
nUEpoUNVia mapaywyrig nov avaypddetat otnv stikéta.

OAHTrIEZ KAI NEPIOPIZMOI
XPHZHZ

AxolouBriote ta MPWTOKOMA Twv epyaoctnpiwv Ko/ twv MePBaAAOVTWY oto omoia
XPNOLUOTOLELTAL TO QVTIKELMEVO yLa avdAuon.

Mnv yepilete toug owhrjveg péxpt to xeihog yia va anodlyete th Stappor, 18iwg otny
nepintwon poAucpévou BLoAoytkol UALKOU.

Na va dwouopodioete v achoAr xprion, XpPNOLUOMOLHOTE TOUG SOKLUACTIKOUG GWARVES
pali pe toug elbLkolg utoSoxeic.

EAy€te to 6plo TaxuTnTag oto omoio prnopolv va duyokevtpnBovv ta cwinvdpla pe Baon
TG evoeifelg mouv avadépovrar otov katdhoyo kat ta SeAtia Sedopévwv

Idpayiote kaAd ta Kamdkia pwv and t Sadikacia puyokévipnong

Emionudvete oto Stavopéa TOU TIPOIOVTOG TUXGV EAQTTWMATA TOU Sev €MITPEMOULV TN
XPrion TwV SOKLUACTIKWV GWARVWY

Eruonudvete cofapd atuxipata ot appoOSLEG apXEC

Enavaypnoiponotioipol Sokipaotkol owAfveg petd and avtdkavoto o 121°C ya 20
Aemtd

Mnv mAnolalete ninyég pAdyag fj BepudtnTac

Aroppidte Toug Sokipaotikolg cwAives cUpdwva pe TV Loxvouoa vopoBeaia.

®opdrte yavria kat katdAnia MAN étav xpnotponoleite Suvntikd poAvopéva StaApara.
Kpatiote pakpla and noudid

ENANAXPHZIMOMNOIOYMENEZ
ZYIKEYEZ

Enavaypnoiponotfotpol Sokipaotikol cwArveg petd and avtékavoto oe 121°C yia 20
Aenta

‘ Kartell SpA

Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (M)
TnA. 02/900121
loTooeAiba:

www . kartelllabware.com

r A
L 2Y1Q TTPOCRACN O€ 0dNYieG 0 ANAEG
YAQOOEC:

www.kartelllabware.com/en/download/

XEA. T ATO




C€

IVD

Kartell

TREORACHA | GCOMHAIR USAIDE
SOITHI SAMPLACHA:
TRADAINM Feadain shorcéireacha agus condla i PP, feadain chonula céimroinnte i PP agus feadain chénlla

céimroinnte i PS

SAINAITHINT

FEADAIN IN-ATHUSAIDTE IN-UATHCHLABHAITHE | GCOMHAIR LARTHEIFNEOIRI

USAID BHEARTAITHE

Fearais le husaid i gcomhair anailise gairmitla saotharlainne a fheidhmionn mar fhaighteoiri
foirfe chun fuil agus sreabhéin bhitheolaiocha eile a choinnedil atathar chun a anailisit i
saotharlann agus a Uséid sa cheimic chun tréithe ceimiceacha, fisiceacha agus micreascopacha na
samplai a tarraingiodh a thomhas. Foirfe maidir le husaid i lartheifneoiri i gcomhair anailiseanna it
gur g& na comhphairteanna a scaradh amach i ndltis dhifridla.

FEARAS NEAMH-

AUTHOIBRIOCH

Ni mér do na torthai ar anailiseanna arna ndéanamh ar na samplai bheith i gcénai faoi réir ag a
FEARAS CAINNIOCHTUIL scridu ag pearsanra ardchailithe lena mbailiochtd agus lena dtuairiscia.
SAMPLA Sampla bitheolaioch n6 sampla de chinedl eile

FEISTE LEIGHIS
DIAGNOISEACH IN VITRO

Combhliontach le rialachan (AE) 2017/746 maidir le feisti leighis diagndiseacha in vitro

USAIDEOIRI

Pearsanra ardchéilithe. | gcomhair anailise gairmidla saotharlainne

STORAS Cosain ¢ sholas direach gréine agus ¢ ghathanna ultraivialait. Storail i lathair thirim ag teocht
seomra
COBHSAIOCHT ABHARTHA Cuireann na hébhair phlaisteacha atd armna n-Usaid i gcumas don téirge fanacht cobhsai leis an

aimsir. Ta sé faighte amach go mbionn feisti den saghas seo baili le 5 bliana 6n déta tairgthe a
liostaitear ar an lipéad.

TREORACHA | GCOMHAIR
USAIDE AGUS
SRIANTACHTA

Comhlion na proétacail saotharlainne agus/né comhshaoil ina n-Gsidtear an t-earra chun
na hanailiseanna a dhéanamh.

Chun sceitheadh a sheachaint, na lion na feadain suas go dti an teorainn, go héirithe i gcasanna
abhair infhabhtaioch bitheolaioch

Chun Usaid shabhailte a chinntit, isaid na feadain in éineacht lena dtacaiocht shainiil.

Fioraigh an teorainn luais gur féidir a oibrit ar na feadain sa lartheifneoir tri thagairt do na
comharthuithe arna geur ar fail sa chataldég agus sna bileoga sonrai teicnidla.

Séalaigh na caipini go maith sula chuirtear sa lartheifneoir iad

tuairiscigh aon lochtanna a chuireann bac ar Gséid na bhfeadan do dhaileoir an tairge

Ta na feadain in-athiséidte tar éis an ghnathaimh in uathchlabh ag 121°C ar feadh 20 ndiméad

Na téigh in aice lasracha oscailte na foinsi teasa

tuairiscigh timpisti tromchuiseacha do na hddaréis chui

déan na feadéin a dhiscairt de réir an dli is infheidhme

caith lamhainni agus trealamh cosanta pearsanta nuair a bhionn ti ag laimhseéil samplai a
d'théadfadh éilliu

coinnigh amach 6 leanai

FEARAIS IN-ATHUSAIDTE

Ta na feadain in-athUséidte tar éis an ghnathaimh in uathchlabh ag 121°C ar feadh 20 néiméad

“ Kartell SpA
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LIETOSANAS INSTRUKCIJA

PARAUGU KONTEINERI:
TIRDZNIECIBAS Cilindriskas un koniskas PP mégenes, koniskas PP mégenes ar iedalam un koniskas PS mégenes ar
NOSAUKUMS iedajam.
IDENTIFIKACIA ATKARTOTI LIETOJAMAS, AUTOKLAVA APSTRADAJAMAS MEGENES CENTRIFUGAM
PAREDZETA |_|ETO§ANA lerices paredzéts profesiondli lietot laboratorijas analizés, lai tas funkcionétu, ka ideali

uztvéréjtrauki asinim un citiem biologiskajiem Skidrumiem, kas paredzéti laboratorijas analizei
un izmantosanai kimija panemto paraugu Kkimisko, fizisko un mikroskopisko raksturlielumu
mérfjumiem. Ideali piemérotas izmanto$anai centrifigas, lai veiktu analizes, kad nepiecie$ama
dazada biezuma sastavdalu atdalisana.

NEAUTOMATIZETA IERICE

DAUDZUMA NOTEIKSANAS Ar iericé esoSajiem paraugiem veikto analizu rezultdti vienmér japarbauda augsti kvalificétam
|ERICE personalam, lai apstiprinatu un zinotu par tiem.
PARAUGS Biologiskais vai cita veida paraugs.

IN VITRO DIAGNOSTIKAS
MEDICINISKA IERICE

Atbilst Regulas (ES) 2017/746 par in vitro diagnostikas mediciniskam iericém prasibam

LIETOTAJI Augsti kvalificéts personals. Profesionalai lietosanai laboratorijas analizés.
UZGLAB[\éANA Sargat no tieSas saules gaismas un UV starojuma. Uzglabat sausa vieta istabas temperatira.
MATERIALA STABILITATE Izmantotie plastmasas materiali laika gaita lauj palikt izstradajumam stabilam. Noteikts, ka 3T veida

ierices ir derigas izmantoSanai 5 gadus péc razo3anas datuma, kas noradits uz etiketes.

LIETOSANAS NORADIUMI
UN IEROBEZOJUMI

levérot laboratoriju un apkartéjas vides protokolus, saskana ar kuriem izstradajums tiek izmantots
analizu veiksanai.

Nepiepildit mégenes fidz malam, lai nepielautu nopladi, jo Tpasi infekcioza biologiska materiala
izmanto$anas gadijumos.

Gadat par drosu lieto3anu, izmantot mégenes kopa ar atbilstosiem paligmaterialiem.

Parbaudit atruma ierobezojumu, kas var attiekties uz mégeném centrifiga, skatot katalogd un
tehnisko datu lapas sniegtas norades.

Pirms ievietosanas centrifiiga kartigi noslédziet vacinus.

Zinot izstradajumu izplatitajam par jebkuriem defektiem, kas nelauj izmantot mégenes.

Zinot attiecigajam iestadém par nopietniem negadijumiem.

Mégenes ir atkartoti lietojamas péc 20 minGsu apstrades autoklava 121 °C temperatira.
Netuvoties atklatai liesmai vai siltuma avotiem.

Utiliz&t mégenes saskana ar piemérojamajiem tiesibu aktiem.

Rikojoties ar Skidumiem, kas var radt potencialu piesarnojumu, lietot aizsargcimdus un individualos
aizsardzibas lidzek]us.

Glabat bérniem nepieejama vieta.

ATKARTOT! LIETOJAMAS
IERICES

Mégenes ir atkartoti lietojamas péc 20 minGsu apstrades autoklava 121 °C temperatdra.

d Kartell SpA
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Talr.: 02/900121
Timekla vietne:
www kartelllabware.com

r A
L sinstrukcija citas valodas pieejama
Seit:

www.kartelllabware.com/en/download/

1. LPP.NO 1




IVD

Kartell

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
MEGINIY TALPYKLOS:
PREKINIS PAVADINIMAS Cilindriniai ir kiginiai PP mégintuvéliai, graduoti kiiginiai PP mégintuvéliai ir graduoti kdginiai PS
mégintuvéliai
IDENTIFIKAVIMAS DAUGKARTINIIO ~ NAUDOJIMO  AUTOKLAVE  STERIZLIUOJAMI  CENTRIFUGINIAI
MEGINTUVELIAI
PASKIRTIS Priemonés profesionaliam naudojimui laboratorinei analizei, puikiai tinka kraujo ir kity biologiniy

skys€iy méginiams, skirti laboratorinei analizei ir cheminiams tyrimams matucjant paimty méginiy
chemines, fizines ir mikroskopavimo charakteristikas. Puikiai tinka naudoti centrifugose, atliekant
analizes. kai reikia atskirti skirtingo tankio komponentus.

NEAUTOMATINE PRIEMONE

KIEKYBINIO NUSTATYMO
PRIEMONE

Priemonéje esanciy méginiy atlikty analiziy rezultatus visuomet turi patikrinti aukstos kvalifikacijos
darbuotojas, kad biity galima patvirtinti ir teikti.

MEGINYS

Biologinés arba kitokios kilmés méginys

IN VITRO MEDICINOS
DIAGNOSTIKOS PRIEMONE

Atitinka (ES) 2017/746 in vitro medicinos diagnostikos priemoniy reglamento reikalavimus

NAUDOTOJAI Aukstos kvalifikacijos darbuotojai. Profesionaliam naudojimui laboratorinei analizei
LAIKYMAS Saugoti nuo tiesioginiy saulés ir UV spinduliy. Laikyti sausoje vietoje kambario temperatiroje
MEDZIAGOS STABILUMAS Naudojamos plastikinés medziagos skirtos iSlaikyti produkto stabilumg laikui bégant. Nustatyta, kad

Sio tipo priemonés galioja 5 metus nuo pagaminimo datos, nurodytos ant etiketés.

NAUDOJIMO INSTRUKCIOS
IR APRIBOJIMAI

Atlikdami analize, laikykités laboratorijos ir (arba) aplinkos, kuriuose naudojama priemoné,
protokoly.

Neuzpildykite mégintuvélio iki krasto, kad ivengtuméte pratekéjimo, ypa¢ naudodami uzkre¢iamas
biologines medziagas.

Siekdami uztikrinti saugy naudojima, naudokite mégintuvélius kartu su atitinkamais jy laikikliais.
Nustatytus mégintuvéliy centrifugavimo greitio apribojimus Zr. nurodymus kataloge ir techniniuose
duomeny lapuose.

Pried jstatydami j centrifuga, gerai uzdarykite dangtelius.

Apie bet kokj brokg, dél kurio nejmanoma naudoti mégintuvéliy, praneskite gaminio platintojui

Apie rimtus incidentus praneskite kompetentingoms valdZios institucijoms.

Mégintuvélius galima naudoti pakartotinai po sterilizavimo autoklave 121 °C temperatiiroje, 20
minuciy.

Nelaikykite Salia atviros liepsnos ar kaitros 3altiniy.

Mégintuvélius imeskite pagal galiojantius teisés aktus.

Tvarkydami potencialiai uzkreCiamus tirpalus, mavékite pirstines ir naudokite asmens apsaugos
priemones.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

DAUGKARTINIO NAUDOJIMO
PRIEMONES

Mégintuvélius galima naudoti pakartotinai po sterilizavimo autoklave 121 °C temperatiiroje, 20
minuéiy.

“ Kartell SpA
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ISTRUZZJONUIET GHALL-UZU

KONTENUTURI GHALL-KAMPJUNI

ISEM IL- PRODOTT

Tubi €ilindri¢i u konici f'PP, tubi koni¢i ggradwati f'PP u tubi koni¢i ggradwati f'PS

IDENTIFIKAZZIONI

TUBI RIUTILIZZABBLI AWTOKLAVABBLI GHAL CENTRIFUGI

UZU INTENZJONAT

Apparati ghall-analizi professjonali fil-laboratorju uza li jiffunzjonaw bhala r-ri¢evituri ideali
biex ikun fihom id-demm u fluwidi bijologi¢i ohra mahsuba ghall-analizi fil-laboratorju u I-
uzu fil-kimika ghall-kejl tal-karatteristi¢i kimici, fizi¢i u mikroskopi¢i tal-kampjuni mehuda
Ideali ghall-uzu fic-¢entrifugi ghall-analizi fejn tkun mehtiega s-separazzjoni tal-komponenti
f'densitajiet differenti.

APPARAT MHUX | —

AWTOMATIZZAT

MEZZ KWANTITATTIV Ir-rizultati tal-analizi mwettqa fuq il-kampjuni i jinsabu fl-apparat ghandhom dejiem ikunu soggetti
ghall-iskrutinju ta' persunal bi kwalifiki gholja ghall-validazzjoni u r-rapport.

KAMPJUN Kampjun bijologiku jew kampjun ta' natura ohra

APPARAT DJANJOSTIKU
MEDIKU IN VITRO

Konformement mar-Regolament (UE) 2017/746 ghal apparat mediku dijanjostiku in vitro

UTENTI

Persunal bi kwalifiki gholja. Ghall-uzu ta 'analizi professjonali fil-laboratorju

HAZNA

Ipprotegi mid-dawl tax-xemx dirett u mir-raggi UV. Ahzen f'post xott f'temperatura tal-kamra

L-ISTABBILTA TAL-MATERIAL

l-materjali tal-plastik uzati jippermettu li l-prodott jibga' stabbli maz-imien. Gie stabbilit i dawn it-tipi
ta' apparati huma validi ghal 5 snin mid-data tal-produzzjoni elenkata fuq it-tikketta.

STRUZZJONUIET DWAR L-
UZU U RESTRIZZJONUIET

jikkonformaw mal-protokolli - tal-laboratorju  u/jew ambjentali li fihom jintuza l-oggett ghall-
ezekuzzjoni tal-analizi.

Timliex it-tubi sal-konfini biex tevita t-tnixxija, specjalment f'kazijiet ta' materjal bijologiku infettiv

Biex tizgura uzu sigur, uza t-tubi flimkien mal-appogg spetifiku taghhom.

Iwerifika Himitu tal-velocita li t-tubi jistghu jkunu soggetti ghalih fie-¢entrifuga billi tirreferi ghall-
indikazzjonijiet ipprovduti fil-katalgu u fl-iskedi tad-dejta teknika.

Issigilla t-tappijiet sew gabel ma tpoggihom fic-¢entrifuga

Irrapporta kwalunkwe difett li jimpedixxi l-uzu tat-tubi lid-distributur tal-prodott

Irrapporta in¢identi serji lill-awtoritajiet xierga.

Ittubi jistghu jergghu jintuzaw wara procedura f'temperatura ta' 121°C ghal 20 minuta.

Tersagx lejn flammi miftuha jew lejn sorsi ta 'shana

Armi t-tubi skont il-ligi applikabbli.

llbes ingwanti u taghmir protettiv personali meta timmaniggja soluzzjonijiet Ii jistghu jikkontaminaw.
Zomm fejn ma jintlahagx mit-tfal

APPARATI LI ISTGHU
JERGGHU JINTUZAW

It-tubi jistghu jergghu jintuzaw wara proc¢edura f'temperatura ta' 121°C ghal 20 minuta.
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GEBRUIKSAANWIZING (IFU)
CONTAINERS VOOR MONSTERS:
COMMERCIELE NAAM Cilindrische en conische centrifugebuisjes in PP, gegradueerde conische centrifugebuisjes in PP en
gegradueerde conische centrifugebuisjes in PS
IDENTIFICATIE HERBRUIKBARE AUTOCLAVEERBARE CENTRIFUGEBUISJES
BEDOELD GEBRUIK Deze hulpmiddelen zijn bedoeld voor professioneel gebruik in analyselaboratoria. Functie:

recipiénten voor bloed en biologische vioeistoffen. De buisies zin bestemd voor
laboratoriumanalyse en voor gebruik in de chemische sector voor de detectie van de chemische,
fysische en microscopische kenmerken van monsters. Geschikt voor gebruik in centrifuges voor
analysedoeleinden waar de scheiding van componenten met verschillende dichtheden vereist is.

NIET-GEAUTOMATISEERD | —
HULPMIDDEL

KWANTITATIEF HULPMIDDEL | De resultaten van de analyses die zijn uitgevoerd op de monsters in deze buisjes, moeten altijd ter
validering en rapportage worden voorgelegd aan hooggekwalificeerd personeel.

MONSTER Biologisch of ander monster

MEDISCH HULPMIDDEL Voldoet aan verordening (EU) 2017/746 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

VOOR IN-

VITRODIAGNOSTIEK

GEBRUIKER Hooggekwalificeerd personeel. Voor professioneel gebruik in analyselaboratoria.

BEWAREN Beschermen tegen direct zonlicht en uv-stralen. Bewaren op een droge plaats bij
kamertemperatuur.

STABILITEIT TUDENS HET Het product is gemaakt van kunststof. Daardoor blijft het lange tijd stabiel. De geldigheidsduur van

GEBRUIK dit type hulpmiddel is vastgesteld op 5 jaar, vanaf de productiedatum vermeld op het etiket.

INSTRUCTIES EN Volg de protocollen van de laboratoria en/of omgevingen waarin het artikel wordt gebruikt voor het

GEBRUIKSBEPERKINGEN uitvoeren van de analyses.

Vul de buisjes niet tot de rand om morsen te voorkomen, vooral als u geinfecteerd biologisch
materiaal gebruikt.

Gebruik de buisjes in combinatie met specifieke houders voor een veilig gebruik.

Controleer de maximale centrifugeersnelheid van de buisjes aan de hand van de aanwijzingen in de
catalogus en in de technische gegevensbladen.

Sluit de doppen goed af voor de centrifugeprocedure.

Vertoont het product defecten die het gebruik ervan verhinderen, meld dit dan aan de distributeur
van de buisjes.

Meld ernstige incidenten bij de bevoegde autoriteiten.

Steriliseer de buisjes in de autoclaaf op 121 °C gedurende 20 minuten. Daarna kunnen ze opnieuw
worden gebruikt.

Houd het product niet in de buurt van een viam of warmtebron.

Gooi de buisjes weg in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Draag handschoenen en speciale PBM als u gebruik maakt van mogelijk besmette oplossingen.
Buiten bereik van kinderen houden.

HERBRUIKBARE Steriliseer de buisjes in de autoclaaf op 121 °C gedurende 20 minuten. Daarna kunnen ze opnieuw
HULPMIDDELEN worden gebruikt.
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INSTRUKCJA UZYWANIA (IFU)
POJEMNIKI NA PROBKI:
NAZWA HANDLOWA Cylindryczne i stozkowe probowki z PP, stozkowe probowki z PP z podziatka i stozkowe probdwki
z PS z podziatkg
IDENTYFIKACIA PROBOWKI WIROWKOWE WIELOKROTNEGO UZYTKU AUTOKLAWOWALNE
ZASTOSOWANIE Wyroby do profesjonalnego  stosowania w laboratoriach — analitycznych  jako —pojemniki
odpowiednie do przechowywania krwi i ptynéw biologicznych przeznaczonych do analizy
laboratoryjnej oraz do stosowania w chemii do wykrywania chemicznych, fizycznych i
mikroskopowych wtasciwosci pobranych prébek. Odpowiednie do stosowania w wirdwkach do
celow analitycznych, gdzie wymagane jest oddzielenie sktadnikéw o roznych gestosciach.
wyrOB | —
NIEZAUTOMATYZOWANY
WYROB O CHARAKTERZE Wyniki analiz przeprowadzonych na prébkach znajdujgcych sie w naczyniu muszg byé zawsze
ILOSCIOWYM sprawdzone i zatwierdzone przez wysoko wykwalifikowany personel.
PROBKA Probka biologiczna lub inna
WYROB MEDYCZNY DO Zgodno$¢ z rozporzadzeniem (UE) 2017/746 dotyczacym wyrobow medycznych do diagnostyki
DIAGNOSTYKI IN VITRO in vitro
UZYTKOWNIK Wysoko wykwalifikowany personel. Do profesjonalnego uzytku w laboratoriach analitycznych
PRZECHOWYWANIE Chroni¢ przed bezposrednim $wiattem stonecznym i promieniowaniem UV. Przechowywaé w
suchym miejscu, w temperaturze pokojowe.
STABILNOSCE UZYTKOWANIA Dzigki zastosowanym tworzywom sztucznym produkt jest stabilny w czasie. Okres waznosci dla
tego typu wyrobdw wynosi 5 lat od daty produkgji podanej na etykiecie.
INSTRUKCJE | Postepowaé zgodnie z protokotami laboratoriow i/lub $rodowisk, w ktorych artykut jest uzywany do
OGRANICZENIA DOTYCZACE | Przeprowadzania analizy , ‘ _
A TKOWANIA Nie nalezy wypetnia¢ probowek po brzegi, aby unikna¢ rozlania, zwlaszcza w przypadku
Uzyt zakazonego materiatu biologicznego.
Aby zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie, nalezy uzywac probéwek wraz z odpowiednimi statywami.
Sprawdzi¢ limit predkosci, do ktérej mozna odwirowywaé probéwki, odnoszac sie do wskazan
podanych w katalogu i arkuszach danych.
Przed wirowaniem dobrze uszczelnié¢ nakretki.
Zgtasza¢ dystrybutorowi produktu wszelkie wady, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie probowek
Zgtasza¢ powaine incydenty wiasciwym organom
Probowki do ponownego uzytku po autoklawowaniu w temperaturze 121°C przez 20 minut.
Nie zbliza¢ do zrédet ptomienia lub ciepta
Utylizowaé probéwki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Nosi¢ rekawice i odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej podczas pracy z potendjalnie skazonymi
roztworami.
Przechowywaé¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci
WYROBY DO Probowki do ponownego uzytku po autoklawowaniu w temperaturze 121°C przez 20 minut.

WIELOKROTNEGO UZYTKU
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INSTRUGOES DE UTILIZAGAO (IFU)

Kartell

RECIPIENTES PARA AMOSTRAS:
NOME COMERCIAL Provetas cilindricas e conicas em PP, provetas conicas graduadas em PP e provetas conicas
graduadas em PS
IDENTIFICACAO PROVETAS AUTOCLAVAVEIS PARA CENTRIFUGA REUTILIZAVEIS

UTILIZACAO PREVISTA

Dispositivos para uso profissional em laboratérios de andlises com fungéio de recipientes
adequados para conter sangue e fluidos biolégicos destinados a analises de laboratério e &
utilizacdo em quimica para a observag&o das caracteristicas quimicas, fisicas e microscopicas das
amostras colhidas. Adequados para utilizagdo em centrifuga para efeitos de andlise sempre que
seja necessaria a separacdo de componentes de diferentes densidades.

DISPOSITIVO NAO

AUTOMATIZADO

DISPOSITIVO QUANTITATIVO | Os resultados das analises efetuadas nas amostras contidas no dispositivo devem ser sempre
submetidos ao controlo de pessoal altamente qualificado para validaggo e relatério.

AMOSTRA Amostra biologica ou outra

DISPOSITIVO MEDICO DE
DIAGNOSTICO IN VITRO

Em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/746 relativo aos dispositivos médicos para
diagndstico in vitro

UTILIZADOR

Pessoal altamente qualificado. Para uso profissional em laboratérios de analises

CONSERVACRO

Proteger da luz solar direta e dos raios UV. Conservar em local seco & temperatura ambiente

ESTABILIDADE DURANTE A
UTILIZAGAO

As matérias plasticas utilizadas permitem que o produto seja considerado estavel ao longo do
tempo. A validade deste tipo de dispositivos é estabelecida em 5 anos a contar da data de fabrico
presente no rétulo

INSTRUQOES~E RESTRICOES
DE UTILIZACAO

Observar os protocolos dos Laboratorios e/ou ambientes em que o artigo é utilizado para a
execucdo das andlises

Néo encher as provetas até a borda para evitar derrames especialmente em caso de material
biolégico infetado

Para garantir uma utilizagdo segura, utilizar as provetas juntamente com suportes especificos.
Verificar o limite de velocidade a que as provetas podem ser submetidas na centrifuga, fazendo
referéncia as indicagdes fornecidas no catélogo e nas fichas técnicas

Fechar bem as tampas bem antes do procedimento na centrifuga

Notificar o distribuidor do produto relativamente a quaisquer defeitos que impecam a utilizagio das
provetas

Notificar incidentes graves as autoridades competentes

Provetas reutilizaveis apds o procedimento em autoclave a 121°C durante 20 minutos

N&o aproximar de chamas ou fontes de calor

Eliminar as provetas de acordo com a legislagdo em vigor.

Usar luvas e EPI previstos para o efeito em caso de utilizagio de solucdes potencialmente
contaminadas.

Manter fora do alcance das criancas

DISPOSITIVOS
REUTILIZAVEIS

Provetas reutilizaveis ap6s o procedimento em autoclave a 121°C durante 20 minutos

‘ Kartell SpA

Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (M)
Tel. 02/200121
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

RECIPIENTE PENTRU PROBE:

DENUMIRE COMERCIALA Eprubete cilindrice si conice din PP, eprubete conice gradate din PP si eprubete conice gradate
din PS

IDENTIFICARE EPRUBETE AUTOCLAVABILE REUTILIZABILE PENTRU CENTRIFUGE

UTILIZARE PRECONIZATA Dispozitive pentru utilizare profesionald in cadrul analizelor de laborator, care functioneazi ca
recipiente ideale pentru a contine singe si alte fluide biologice destinate analizelor de
laborator si utilizdrii in chimie pentru masurarea caracteristicilor chimice, fizice si microscopice
ale probelor prelevate. Ideal pentru utilizarea in centrifuge pentru analize Tn care este necesar3
separarea componentelor in diferite densitati.

pispozitTtv. @@ |

NEAUTOMATIZAT

DISPOZITIV CANTITATIV Rezultatele analizelor efectuate pe probele continute in dispozitiv trebuie s3 fie intotdeauna
supuse controlului unui personal cu inaltd calificare pentru validare si raportare.

PROBA Prob3 biologic3 sau de alt3 naturs

DISPOZITIV MEDICAL in conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/746 pentru dispozitive medicale pentru diagnostic

PENTRU DIAGNOSTIC IN n vitro

VITRO

UTILIZATORI Personal cu inaltd calificare. Pentru utilizare profesionals in cadrul analizelor de laborator

DEPOZITARE A se proteja de lumina directd a soarelui si de razele UV. A se pdstra intr-un loc uscat, la
temperatura camerei

STABILITATEA Materialele plastice utilizate permit produsului s3 riména stabil in timp. S-a stabilit c3 aceste

MATERIALULUI tipuri de dispozitive sunt valabile timp de 5 ani de la data de productie mentionati pe

eticheta.

INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE SI RESTRICTII

Respectati protocoalele de laborator si/sau de mediu in care este utilizat articolul pentru
efectuarea analizelor.

Nu umpleti eprubetele pana la margine pentru a evita scurgerile, in special in cazul materialului
biologic infectios

Pentru a asigura o utilizare sigurd, utilizati eprubetele impreund cu suportul lor specific.
Verificati limita de vitezd la care pot fi supuse eprubetele in centrifugs prin raportare la
indicatiile furnizate in catalog si in fisele tehnice.

Strangeti bine capacele inainte de a le introduce in centrifugs

Raportati orice defecte care impiedicd utilizarea eprubetelor citre distribuitorul produsului
Raportati accidentele grave autoritatilor competente.

Eprubetele sunt reutilizabile dupa procedurd in autoclavare la 121 °C timp de 20 de minute.

Nu vd apropiati de fldcari deschise sau de surse de cildurd

Eliminati eprubetele in conformitate cu legislatia in vigoare.

Purtati mdnusi si echipament individual de protectie atunci cAnd manipulati solutii potential
contaminante.

A nu se ldsa la indemana copiilor

DISPOZITIVE REUTILIZABILE

Eprubetele sunt reutilizabile dupa procedurd in autoclavare la 121 °C timp de 20 de minute.
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NAVODILA ZA UPORABO
POSODE ZA VZORCE:

BLAGOVNO IME Cilindri€ne in koniéne epruvete iz PP, graduirane koni¢ne epruvete iz PP in graduirane koniéne
epruvete iz PS

IDENTIFIKACIJA AVTOKLAVIRNE EPRUVETE ZA CENTRIFUGIRANJE ZA VECKRATNO UPORABO

PREDVIDENA UPORABA PripomoCki za profesionalno laboratorijsko analizo, ki delujejo kot idealni prejemniki, ki
zajemajo kri in druge bioloske tekotine, namenjene za laboratorijsko analizo in uporabo v
kemiji za merjenje kemijskih, fizikalnih in mikroskopskin lastnosti odvzetih vzorcev.. ldealno za
uporabo v centrifugah za analize, kjer je potrebno loéevanje komponent na razli€ne gostote.

NEAVTOMATIZIRAN i

PRIPOMOEEK

KVANTITATIVNI Rezultati analiz, opraviienih na vzorcih, vsebovanih v pripomogku, morajo biti vedno predmet

PRIPOMOEEK nadzora visoko usposoblienega osebja za validacijo in poro€anje.

VVZOREC Bioloski vzorec ali vzorec druge narave

IN VITRO MEDICINSKI
DIAGNOSTIENI PRIPOMOEEK

V skladu z uredbo (EU) 2017/746 za in vitro medicinske diagnostiéne pripomotke

UPORABNIKI

Visoko usposoblieno osebje. Za profesionalno laboratorijsko analizo

SHRANJEVANJE

Hranite zaS¢ite pred neposredno soncno svetlobo in UV Zarki. Hranite na suhem mestu pri sobni
temperaturi

STABILNO MATERIALA

Uporabljeni plastiéni materiali omogo€ajo, da izdelek ostane stabilen skozi &as. Ugotovijeno je, da
so te vrste pripomogkov veljavne 5 let od datuma proizvodnije, navedenega na etiketi.

NAVODILA ZA UPORABO IN
OMHITVE

upoStevajte laboratorijske in/ali okoliske protokole, v katerih se predmet uporablja, za uporabo pri
analizah.

Epruvete ne napolnite do meje, da prepretite pustanje, zlasti v primerih infektivnega biologkega
materiala

Za varno uporabo uporabljajte epruvet skupaj z njihovo posebno podporo.

Preverite omejitev hitrosti, ki ji je lahko epruveta izpostavijena v centrifugi. Sklicujte se na navedbe v
katalogu in v tehni¢nih listih.

Pred centrifugo dobro zaprite pokroveke

Vse napake, ki ovirajo uporabo cevk, sporotite distributerju izdelka

Resne nesrece prijavite pristojnim organom.

Epruvete so ponovno uporabne po postopku v avtoklaviranju pri 121 °C za 20 minut

Ne priblizujte se odprtemu ognju ali virom toplote

Epruvete odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

Pri ravnanju z morebitno kontaminiranimi raztopinami nosite rokavice in osebno zasgitno opremo.
Hranite izven dosega otrok

PRIPOMOCKI ZA
VEEKRATNO UPORABO

Epruvete so ponovno uporabne po postopku v avtoklaviranju pri 121 °C za 20 minut
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NAVOD NA POUZITIE
VZORKOVACIE NADOBY:
OBCHODNY NAZOV Valcovité a kuzefovité skimavky v PP, kuzefovité skdmavky s mierkou v PP a kuZelovité skimavky s
mierkou v PS
IDENTIFIKACIA OPATOVNE POUZITEINE AUTOKLAVOVATELNE SKUMAVKY PRE CENTRIFUGY

ZAMYSIANE POUZITIE

Zariadenia na pouZitie pre profesionalnu laboratornu analyzu, ktoré funguji ako idealne nadoby
na obsiahnutie krvi a inych telesnych tekutin uréenych na laboratérnu analyzu, a na pouzitie v
chémii na meranie chemickych, fyzikalnych a mikroskopickych charakteristik odobranych vzoriek.
ldealne na pouzitie v centrifigach na analyzu, kde sa vyZaduje oddelenie zloziek podfa réznych
hustot.

NEAUTOMATIZOVANE | —

ZARIADENIE

KVANTlTATfVNE ZARIADENIE | Na vysledky uskutotnenych analyz vzoriek obsiahnutych v zariadeni musi vzdy dohliadat
vysokokvalifikovany persondl na ucely validacie a vykazovania vysledkov.

VZORKA Biologicka vzorka alebo vzorka iného charakteru

DIAGNOSTICKE ZDRAVOTNE | V stlade s (EU) nariadenim & 2017/746 o diagnostickych zdravotnych poméckach in vitro

ZARIADENIE IN VITRO

POUZIVATELIA Vysokokvalifikovany persondl Na pouzitie pre profesionalnu laboratomu analyzu

SKLADOVANIE Chrante pred priamym slne¢nym Ziarenim a UV 1témi. Skladujte na suchom mieste pri izbovej
teplote.

STABILITA MATERIALU Pouzité plastové materidly umoziiuji vyrobku udrzat si stabilitu po cely €as Zivotnosti. Ustanovilo
sa, Ze tieto typy zariadeni su platné pocas 5 rokov od datumu wyroby uvedeného na $titku.

POKYNY NA POUZITIE A Postupujte v stlade s laboratérnymi protokolmi alebo protokolmi prostredia, v ktorom sa polozka

OBMEDZENIA pouziva na Uely analyzy.

Skumavky nenaplfiaite a2 po okraj, aby nedochadzalo k wnikom, najma v pripade infekéného
biologického materialu.

Aby sa zaistilo bezpegné pouzivanie, pouzivajte skiimavky spologne s ich Speciélnym stojanom.
Skontrolujte, & rychlostny limit, ktorému sa skimavky mézu vystavit v centrifige, pomocou
informécif uvedenych v katalogu a technickych tdajovych harkoch.

Poriadne utesnite uzavery pred viozenim do centrifugy.

Nahlaste vietky chyby, ktoré brania pouzivaniu skimaviek, distribGtorovi vyrobku.

Nahléste vazne nehody prislusnym organom.

Skumavky st opétovne pouzitefné po procese v autoklave pri teplote 121 °C poéas 20 min(t.
Nedavajte do blizkosti otvoreného plameia ani zdrojov tepla.

Skdmavky likvidujte v stlade s platnymi predpismi.

Pri nardbani s potencialne znegistujucimi roztokmi noste rukavice a osobné ochranné prostriedky.
Drzte mimo dosahu deti.

OPATOVNE POUZITEENE
ZARIADENIA

Skamavky st opétovne pouzitelné po procese v autoklave pri teplote 121 °C poéas 20 min(t.
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INSTRUCCIONES DE USO (IFU)

RECIPIENTES PARA MUESTRAS:

NOMBRE COMERCIAL

Tubos de ensayo cilindricos y cénicos de PP, tubos de ensayo conicos graduados de PP y tubos de
ensayo conicos graduados de PS

IDENTIFICACION

TUBOS DE CENTRIFUGA AUTOCLAVABLES REUTILIZABLES

USO PREVISTO

Productos para uso profesional en laboratorios de andlisis con funcién derecipientes adecuados
para contener sangre y fluidos biolégicos destinados a anlisis de laboratorio y para uso en
aplicaciones quimicas para la medicioén de las caracteristicas quimicas, fisicas y microscépicas de
las muestras tomadas. Adecuados para el uso en centrifugas con fines de andlisis en los que se
requiere la separacion de los componentes de diferentes densidades.

PRODUCTO NO e

AUTOMATIZADO

PRODUCTO CUANTITATIVO Los resultados de los andlisis de las muestras contenidas en el producto deben someterse siempre
a la validacion e informe de personal altamente cualificado.

MUESTRA Muestra bioldgica o de otro tipo

PRODUCTO SANITARIO DE
DIAGNOSTICO IN VITRO

Conformes al reglamento (UE) 2017/746 sobre productos sanitarios para diagndstico in vitro

USUARIO

Personal altamente cualificado. Para uso profesional en laboratorios de andlisis.

CONSERVACION

Proteger de la luz directa del sol y de los rayos UV. Conservar en un lugar seco a temperatura
ambiente.

ESTABILIDAD DE USO

Los plasticos usados permiten mantener estable el producto a lo largo del tiempo. La validez de
este tipo de productos se establece en 5 afios a partir de la fecha de produccién que figura en la
etiqueta.

INSTRUCCIONES Y
RESTRICCIONES DE USO

Seguir los protocolos de los laboratorios y/o entornos donde se utiliza el articulo relativos a la
realizacion de los andlisis.

No llenar los tubos de ensayo hasta el borde para evitar derrames, especialmente en el caso de
material biolégico infectado.

Para garantizar un uso seguro, usar los tubos de ensayo junto con los soportes especificos.
Comprobar el limite de velocidad al que pueden centrifugarse los tubos de ensayo segin las
indicaciones presentes en el catalogo y en las fichas técnicas.

Cerrar bien los tapones antes del procedimiento en la centrifuga.

Informar al distribuidor del producto de cualquier defecto que impida el uso del tubo de ensayo.
Informar de cualquier incidente grave a las autoridades competentes.

Tubos de ensayo reutilizables después de esterilizarse en autoclave a 121 °C durante 20 minutos.
Mantener el producto alejado de llamas o fuentes de calor.

Eliminar los tubos de ensayo de acuerdo con la legislacion vigente.

Usar guantes y EPI adecuados en caso de utilizar soluciones potencialmente contaminadas.
Mantener fuera del alcance de los nifios.

PRODUCTOS REUTILIZABLES

Tubos de ensayo reutilizables después de esterilizarse en autoclave a 121 °C durante 20 minutos.

d Kartell SpA

Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (M)

Tel. 02/900121
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INSTRUKTIONER
PROVBEHALLARE:

HANDELSNAMN Cylindriska och koniska ror i PP, graderade koniska rér i PP och graderade koniska ror i PS

IDENTIFIERING ATERANVANDBARA AUTOKLAVBARA ROR FOR CENTRIFUGER

AVSEDD ANVANDNING Enheter for professionella laboratorieanalyser som fungerar som den ideala mottagaren for
att innehélla blod och andra biologiska vétskor avsedda fér laboratorieanalyser och
anvéndning i kemi fér métning av de kemiska, fysikaliska och mikroskopiska egenskaperna hos
de tagna proverna. Idealisk for anvdndning i centrifuger fér analyser dar separation av
komponenter i olika densitet kravs.

ICKE-AUTOMATISERAD ENHET | —

KVANTITATIV ENHET Resultaten av genomférda analyser som utférs pa proverna i enheten maste alltid granskas av
hogt kvalificerad personal fér validering och rapport.

PROV Biologiskt prov eller prov av annan karaktar

MEDICINSK-DIAGNOSTISK IN
VITRO-PRODUKT

Uppfyller (EU) forordning 2017/746 fér medicinsk-diagnostiska in vitro-produkter

OCH BEGRANSNINGAR

ANVAN DARE Hogt kvalificerad personal. Endast for professionella laboratorieanalyser

FORVARING Skydda mot direkt solljus och UV-stralar. Férvara pa en torr plats i rumstemperatur

MATERIALSTABILITET Plastmaterialen som anvands gor att produkten férblir stabil dver tiden. Det &r faststallt att dessa
_' typer av enheter &r giltiga i 5 ar fran produktionsdatumet som anges pé etiketten.

ANVANDNINGSINSTRUKTIONER | efterlev laboratorie- och/eller miligprotokoll dar féremalet anvands for att utféra analyserna.

Fyll inte réren anda upp for att undvika léckage, sérskilt i fall av smittsamt biologiskt material

For att sdkerstélla sdker anvdndning, anvénd réren tillsammans med deras specifika stod.
Verifiera hastighetsgransen som roren kan utsdttas fér i centrifugen genom att se
beskrivningarna i katalogen och i de tekniska databladen.

Forslut locken vél innan de placeras i centrifugen

Rapportera eventuella defekter som forhindrar anvéndning av réren till produktaterforsaljaren
Rapportera allvarliga olyckor till behdriga myndigheter.

Réren &r ateranvandbara efter proceduren i autoklaverbara vid 121°C i 20 minuter

Nérma dig inte 6ppna lagor eller varmekéllor

Kassera roren enligt gallande lagstiftning.

Anvdnd handskar och personlig skyddsutrustning vid hantering av potentiellt kontaminerande
|6sningar.

Forvaras utom rackhall for barn

ATERANVANDBARA ENHETER

Réren &r ateranvandbara efter proceduren i autoklaverbara vid 121°C i 20 minuter

“ Kartell SpA

Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (M)
Tfn. 02/900121
Webbplats:
www.kartelllabware.com
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GEBRAUCHSANWEISUNG (IFU)

PROBENBEBEHALTER:

HANDELSNAME Zylindrische und konische PP-Reagenzrohrchen, konische PP-Reagenzréhrchen mit Skalierung und
konische PS-Reagenzréhrchen mit Skalierung i

IDENTIFIZIERUNG WIEDERVERWENDBARE AUTOKLAVIERBARE ZENTRIFUGEN-REAGENZROHRCHEN

VERWENDUNGSZWECK Reagenzrohrchen fur den professionellen Einsatz in Analyselabors als GefédBezur Aufnahme von
Blut und biologischen Fliissigkeiten, die fiir Laboranalysen und zur Verwendung in der Chemie
zum Nachweis derchemischen, physikalischen und mikroskopischen  Eigenschaften der
entnommenen Proben bestimmt sind. Geeignet fir den Einsatz in Zentrifugen fir Analysen, bei
denen eine Trennung von Komponenten unterschiedlicher Dichte erforderlich ist.

NICHT AUTOMATISIERTES | —

GERAT

GERAT FUR QUANTITATIVE Die Ergebnisse der an den im Reagenzrohrchen enthaltenen Proben durchgefiihrten Analysen

PROBEN mussen stets hochqualifiziertem Personal zur Validierung und Berichterstattung vorgelegt werden.

PROBE Biologische oder andere Proben

IN-VITRO-DIAGNOSE- Entsprechen der Verordnung (EU) 2017/746 fiir In-Vitro-Diagnose-Medizinprodukte

MEDIZINPRODUKT

ANWENDER Hochqualifiziertes Personal. Fir den professionellen Einsatz in Analyselabors

LAGERUNG Vor direktem Sonnenlicht und UV-Strahlung schitzen. Trocken und bei Raumtemperatur
aufbewahren:

STABILITAT DER Die verwendeten Kunststoffe gewéhrleisten, dass das Produkt langfristig stabil ist. Die

VERWENDUNG Gultigkeitsdauer flir diese Art von Geréten ist auf 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum auf dem Etikett

festgelegt.

ANWEISUNGEN UND
EINSCHRANKUNGEN FUR
DIE VERWENDUNG

Befolgen Sie die Protokolle der Laboratorien und/oder Umgebungen, in denen der Gegenstand zur
Analyse verwendet wird.

Fallen Sie die Rohrchen nicht bis zum Rand, um ein Verschiitten zu vermeiden, insbesondere im
Falle von infiziertem biologischem Material.

Um eine sichere Verwendung zu gewahrleisten, sollten Sie die Reagenzgldser nur in Verbindung mit
speziellen Trégern verwenden.

Uberpriifen Sie die Hochstgeschwindigkeit, bis zu der die Réhrchen zentrifugiert werden kénnen,
anhand der Angaben im Katalog und in den Datenbléttern.

VerschlieBen Sie die Verschlisse vor dem Zentrifugieren gut.

Melden Sie alle Méngel, die die Verwendung der Réhren verhindern, dem Handler des Produkts.
Melden Sie schwerwiegende Vorfélle an die zustindigen Behdrden.

Die Réhrchen sind nach 20-minitigem Autoklavieren bei 121 °C wiederverwendbar

Nicht in die Nahe von Flammen oder Wérmequellen kommen

Entsorgen Sie die Reagenzglaser in Ubereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften.

Tragen Sie Handschuhe und geeignete PSA, wenn Sie mit potenziell kontaminierten Losungen
arbeiten.

AuBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

WIEDERVERWENDBARE
ROHRCHEN

Die Roéhrchen sind nach 20-mintitigem Autoklavieren bei 121 °C wiederverwendbar

“ Kartell SpA

Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (M)

Tel. 02/900121

Website: www.kartelllabware.com

L aZum Abrufen der Anweisungen in
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HASZNALATI UTMUTATO

Kartell

MINTATARTALYOK:

KERESKEDELMI NEV

Henger és kip alaku csévek PP-ben, skalaval ellatott kip alaki csévek PP-ben és skalaval ellatott
kdp alaki csévek PS-ben

MEGNEVEZES UJRAHASZNALHATO, AUTOKLAVOZHATO, CENTRIFUGABAN HASZNALHATO CSOVEK

RENDELTETESSZER{ Professziondlis laboratériumi elemzés céljara hasznalandé, kifejezetten vér és egyéb biolégiai

HASZNALAT eredeti folyadékok tarolaséra kialakitott eszkozok laboratériumi elemzés céljara és
vegyészetben a nyert mintak kémiai, fizikai és mikroszkopikus jellemzéinekmérése céljabol. Idealis
centrifugaban val6 hasznélatkor, amikor az elemzéshez szikséges a tartalom ehdlasztasa a
sirliséglk szerint.

NEM AUTOMATIZALT —

ESZKOZ

KVANTITATIV ESZKOZ A termékben Iévé mintdk elemzések eredményét mindig megfelel képzettségli szakembernek kell
validainia a jelentésuk el6tt.

MINTA Biologiai vagy egyéb természetli minta

IN VITRO DIAGNOSZTIKAI Megfelel az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszkézdkre vonatkozo 2017/746/EU rendeletnek

ORVOSTECHNIKAI ESZKOZ

FELHASZNALOK Megfelel§ képzettségli szakemberek. Professzionalis laboratoriumi elemzés céliara hasznalando

TAROLAS Kézvetlen napfénytél és UV-sugarzastdl védve. Széaraz, szobah8mérséklet( helyen.

ANYAG STABILITASA A felhasznalt mlianyagoknak koszonheten a termék hossz ideig stabil marad. A vizsgalatok

szerint az ilyen tipust eszkézok a cimkén feltlintetett gyartasi datumtél szamitva 5 évig
hasznélhatdk.

HASZNAL,ATI UTASITASOK
ES KORLATOZASOK

az elemzés soran tartsa be a termék hasznalati helyének megfelel§ laboratériumi és/vagy
kérnyezetvédelmi protokollokat.

Ne tltse tdl a csdveket, hogy a tartalmuk ne 6molion ki. Ez kiléndsen fontos fert6z6 biologiai
anyagok esetén.

A biztonsagos hasznalat érdekében a cséveket a megfelel§ tartokkal egyiitt hasznalja.

A katalogusban és a miiszaki adatlapokon feltlintetett értékek alapjan ellenérizze, hogy az adott
cs6 alkalmas-e az adott sebességl centrifugalsra.

Miel6tt a csévet centrifugaba helyezi, ellendrizze a kupak megfelel§ zarodasat

Ha a cs6 hasznalatat a cs6 hibja akadalyozza, tajékoztassa errél a termék forgalmazojat

A sulyos baleseteket jelentse a megfelel§ hatosagnak.

A csévek 121 °C-on 20 percen &t tartd autoklavozas utan Ujrahasznalhatdk

Nyilt langtél és héforrastd! tavol hasznalja.

A csbvek hulladékkezelését a vonatkozo elBirasok szerint végezze.

A potencidlisan fert6z6 oldatok kezelésekor viseljen keszty(it és egyéni védBeszkszoket.
Gyermekekt6l tavol tartsa

UJIRAHASZNALHATO
ESZKOZOK

A csévek 121 °C-on 20 percen &t tartd autoklavozas utan Gjrahasznalhatdk

“ Kartell SpA

Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (Ml)
Tel.: 02/900121
Honlap: www.kartelllabware.com
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